[bookmark: _Toc38367762]加速器中子源科学平台地网系统采购需求
[bookmark: _Toc219271393][bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
（一）采购标的需实现的功能或者目标
该采购项目为加速器中子源科学地网系统1套，独立于现有的基础地，用于平台诊断元件、探测器等设备的地电位接地，接地电阻须小于0.5欧姆。
（二）为落实政府采购政策需满足的要求
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业 。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
三、采购标的概况
（一）采购项目名称：  中子源科学平台地网系统     
（二）采购数量及计量单位：  1套  
（三）最高限价：人民币  63万元。
（四）交付时间：合同签订后   40   天内。
（五）交付地点：     浙江湖州指定地方   。
（六）付款进度安排：   货到付款    。
四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
（一）基础情况
（1）项目地点：浙江湖州
[bookmark: _GoBack]（2）土壤电阻率参考值：280Ω/m
（3）实验室地线引出接口示意图见图1
[image: ]
图 1 实验室独立地网引出接口示意图
（二）技术要求（*为必须满足项，否则为无效投标）
*（1）实验室接地网设计接地电阻要求R≤0.5Ω，中子实验室接地网为独立地网。
（2）实验室外地网：离子接地极，垂直接地极
（三）其他
（1）设备安装完成后须恢复现场绿化等。
（2）投标方在中标后提供设备安装方案，经采购方审核后开始安装。
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1. 质保期：   ≥3  年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
2. 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，48小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。
3. 培训要求：  无                
六、采购标的的履约验收方案
	验收主体
	

	现场验收的内容及方法

	序号
	功能或指标
	验收方式或测试方法
	履约情况

	1
	接地电阻值R≤0.5Ω
	提供第三方测试报告
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	……
	
	
	

	验收时是否需要供应商提供样品
	是□
	否□√

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是□
	否□√

	除现场验收外，需提供的其他验收要求

	除现场验收外，是□否□需提供第三方检测报告

	对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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